Drug Analysis Laboratory 
Quality Control - Balances 
2012 

Name/Model: Mettler MS201 S 
Serial #6101100462 
Location: Rm 362 
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* Balance used to make Standards. 
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Manufacturer s Tolerance: 

0 - 22g = +/- 0.0002g 

22-220g = +/- 0.0003g 
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